
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

Settore Servizi Tecnici 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI  

“Sistema completo per la raccolta, l’analisi e la caratterizzazione di campioni di porzione respiratoria 

alveolare, dispositivi accessori e servizi connessi” CUP: J13C22000400007 - CIG: 9915678457 

 

Di seguito si riportano le richieste di chiarimenti pervenute attraverso la piattaforma telematica TUTTO GARE 

- Politecnico di Bari. Il presente file verrà aggiornato ogni qualvolta verrà presentata una richiesta di 

chiarimento, pertanto, si invitano gli interessati a verificare gli eventuali aggiornamenti che verranno 

puntualmente pubblicati, nella pagina relativa alla procedura in oggetto, sulla piattaforma telematica Tuttogare 

https://poliba.tuttogare.it/ e nella sezione del profilo web della Stazione Appaltante dedicata alla procedura 

 

Chiarimento n. 1 del 14.7.2023:  

Richiesta: Relativamente al Requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6.2 del disciplinare di 

gara si chiede di voler confermare quanto di seguito: 

Lett. b) in merito al fatturato globale minimo annuo, che la dichiarazione attestante la misura e la tipologia del 

fatturato possa essere rilasciata a firma del procuratore speciale. 

lett. c), che il fatturato specifico minimo annuo richiesto sia da considerarsi riferito anche alla fornitura di 

dispositivi medici. 

Risposta: In merito alla richiesta di chiarimento n.1, si precisa quanto segue. Circa il punto di cui alla lett. B): 

è ammessa la dichiarazione attestante la misura e la tipologia del fatturato a firma del procuratore speciale, 

purchè vi sia allegata la specifica procura. Circa il punto di cui alla lett. C): si conferma che il fatturato specifico 

minimo annuo può essere riferito anche alla fornitura di dispositivi medici. 

 

Chiarimento n. 2 del 18.7.2023:  

Richiesta: Relativamente ai documenti di gara di cui all’art. 12 del Disciplinare e, precisamente, in relazione 

alla prescrizione che tutta la documentazione da produrre debba essere redatta in lingua italiana, si chiede di 

voler confermare che le certificazioni e le schede tecniche rilasciate dal produttore possano essere presentate 

in lingua originale. 

Inoltre, relativamente alla durata di esecuzione del contatto, di cui all’art. 3.1 del Disciplinare di gara, si chiede 

di voler confermare che la fase relativa all’attività di formazione possa essere eseguita entro i primi 150 giorni 

qualora si riesca ad anticipare la consegna della fornitura. 

Risposta: In merito alla richiesta di chiarimento n.2, circa la richiesta di documentazione da produrre in lingua 

italiana, si conferma che le certificazioni e le schede tecniche rilasciate dal produttore possono essere 

presentate in lingua originale, giusta sentenza Cons. St., V, n. 1313 del 15.2.2021.  

In merito alla durata di esecuzione del contratto, si conferma che, con il preliminare coordinamento con il 

Responsabile Scientifico del progetto, la formazione potrà essere eseguita anche nei primi 150 giorni qualora 

si riesca ad anticipare la consegna della fornitura. 

 

 

 

 

https://poliba.tuttogare.it/
https://poliba.tuttogare.it/


Chiarimento n. 3 del 21.7.2023: 

Richiesta: Relativamente all’art. 13.3 della Busta B - Offerta Tecnica, si chiede di voler confermare che la 

relazione tecnica possa avere un numero di pagine superiore a 10 in quanto la descrizione della strumentazione 

richiesta è molto specifica. 

Risposta: In merito all’art. 12.3 Busta B - Offerta Tecnica del Disciplinare di gara, si conferma, come già 

indicato nello stesso articolo, che la Relazione dovrà essere di massimo 10 pagine, a cui potranno essere 

ulteriormente allegate schede tecniche o altra documentazione similare. 


